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ConnectED Universal Bond 5ml  
ConnectED Universal DCA 5ml 
 

Инструкции За Употреба 

ConnectED Universal Bond представлява еднокомпонентно стоматологично лепило със светлинно втвърдяване, подходящо за различни повърхности за преки и косвени 

възстановявания.  

ConnectED Universal DCA е активатор за ConnectED Universal Bond за залепване двойни или самовтвърдяващи се композитни материали, цименти и материали за изграждане 

на сърцевината. 
 

Дистрибутор Perfection Plus Ltd 

Адрес 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK 

Телефонен Номер +44 (0) 2380 866 677 
 

ПРОДУКТОВ КОД –  
 

010/0130 ConnectED Universal Bond 5ml 
010/0131 ConnectED Universal DCA 5ml 
 

Предназначение: Реагент за стоматологичен бондинг 
Среда на използване Стоматологична практика 
Целева група от пациенти: Хора, които се възползват от стоматологична процедура без ограничения за възраст и пол. 
 

СЪСТАВ  
ConnectED Universal Bond – Метакрилатни мономери, добавки, Фото-инициатори и стабилизатори, Етанол, вода 
ConnectED Universal DCA – Етанол, натриев туолен сулфинат  
 

ПОКАЗАНИЯ 

• Реагент за стоматологичен бондинг за директни възстановявания за всички класове кариеси, използващ за запълване светловтвърдяващи се композитни материали или 
съединения. 

• Реагент за стоматологичен бондинг за изграждане на основата, който е направен от светловтвърдаващи се композитни материали.  

• Реагентът за бондинг за интраорално възстановяване с композитни или стоматологични материали, порцелан върху метал (PFM), керамични облицовки и всички видове 
керамични възстановявания без допълнителна основа.  

• Запечатване на кухини преди възстановявания с амалгама. 

• Запечатване на кухини и предварителна подготовка на сърцевина преди поставяне на временна пломба за индиректно възстановяване. 

• Лечение на хиперчувствителни зъби. 

• Защитно покритие за възстановявания с цимент от стъклен йономер. 
КОМБИНИРАН С CONNECTED UNIVERSAL DCA: 

• Реагент за бондинг за директни възстановявания на кариеси от всички класове при използване на самовтвърдяващи се или двукомпонентни композитни материали и 
изграждания на сърцевини. 

• Реагент за бондинг за индиректни възстановявания, използващ самовтърдяващи се или двукомпонентни смеси/цименти за временни пломби. 

• Реагент за бондинг за индиректни възстановявания, използващ самовтърдяващи се или двукомпонентни смеси/цименти за временни пломби.  
 

СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА 
БУТИЛКА (Вземете подходящи мерки, за да избегнете кръстосано замърсяване между пациентите): Притиснете капачката, завъртете обратно на  часовниковата стрелка и я 
отстранете, за да отворите бутилката. Поставете на място незабавно след употреба.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Преки или косвени възстановявания със светловтървяващи се материали, изграждания на сърцевината или временни пломби.  
 

1. Подгответе кухината по подходящ начин и следвайте изискванията на избраната техника за залепване. Отстранете плаката/замърсяванията чрез пръскане на чиста вода. 
Подсушете излишната влага с лек въздушен поток. Внимавайте да не подсушите твърде много. Целта е да постигнете леко гланцирана повърхност. Прекаленото 
подсушаване може да доведе до пост-оперативна чувствителност. В случай на ерозия на пулпата, трябва да се прилага облицовка от калциев хидроксид  
 

2. Техниката са самоецване пропуска стъпки 4 и 5 и продължава със стъпка 8 (неподготвеният зъбен емайл трябва да се ецва в съответствие със стъпка 3).  
 

3. При неподготвен зъбен емайл почистете зъбния емайл с паста за полиране или прах и изплакнете обилно с вода. След това ецвайте и изплакнете (според стъпка  4, 
селективно ецване на емайла) и прилагане на ConnectED Universal Bond. 

 

4. Относно техниката на селективно ецване на емайла, приложете гел от фосфорна киселина (приблизително 37%) към подготвения и неподготвен (ако има такъв) зъбен 
емайл и оставете за 20 секунди. Изплакнете добре повърхността с вода и вакуум, за да отстраните гела. Подсушете с чист въздух. Зоната трябва да има варовиково бял 
изглед. 

 

5. Относно техниката на селективно ецване на емайла, приложете гел от фосфорна киселина (приблизително 37%) към подготвената и неподготвена (ако има такъв) твърда 
тъкан на зъба и оставете за 15 секунди. Изплакнете добре повърхността с вода и вакуум, за да отстраните гела. Подсушете с чист въздух. Зоната трябва да има варовиково 
бял изглед. 

 

6. Поставете капки от ConnectED Universal Bond в смесително кладенче и с помощта на апликатор за еднократна употреба положете лепилото равномерно върху цялата 
зъбна конструкция и го разтъркайте за 20 секунди. Ако е необходимо, напълнете отново апликатора по време на обработката. Подсушете слоя лепило със слаба въздушна 
струя, за приблизително 5 секунди, докато вече не се движи и разтворителят се изпари. Втвърдете лепилния слой с дентална втвърдяваща светлина (например LED или 
халогенна светлина с изходна мощност 400m/cm²) за 10 секунди.  
 

7. Направете материал за възстановяване, изграждане на сърцевина или временната пломба като следвате съответните инструкции за употреба.  
 

Запечатване на кухини преди временно пломбиране и възстановявания с амалгама 
 

1. Подгответе кухината според плана на лечението. Подсушете излишната влага с лек въздушен поток. Погрижете се да не подсушавате  твърде много дентина, Целта е да 
има леко лъскав вид. Прекаленото подсушаване може да доведе до пост-оперативна чувствителност. Защитете зоната в близост до пулпата с облицовка от калциев 
хидроксид. 
 

2. Поставете капка от ConnectED Universal Bond в смесително кладенче и с помощта на апликатор за еднократна употреба положете лепилото равномерно моделирания 
пълнеж и го за 20 секунди. Необходимо е да бъдете внимателни, за да избегнете контакта на лепилото с устната лигавица. Ако е необходимо, напълнете отново апликатора 
по време на лечението. Подсушете слоя лепило със слаба въздушна струя, за приблизително 5 секунди, докато вече не се движи и разтворителят се изпари. Втвърдете 
лепилния слой с дентална втвърдяваща светлина (например LED или халогенна светлина с изходна мощност 400m/cm²) за 10 секунди. 

 

3. В зависимост от лечението, което трябва да се следва, продължете да работите с избрания материал, като следвате съответните инструкции за употреба. 
 

Интраорална поправка на възстановявания или пълнежи (направени от композитни материали, стъклокерамика, циркониева керамика, керамика от алуминиев оксид, 
метали (включително амалгама) 
1. Набраздете изцяло повърхността на възстановяването, което трябва да се пломбира временно чрез прахово почистване с алуминиев оксид < 50μm. Ако възстановяването 

е от керамика, отстранете гланца до 1mm над венечните полета. 
 

2. Почистете добре, като напръскате с вода и подсушите с въздух (без влага и без намасляване) или като използвате памучни тампони.  
 

3. Приложете незабавно ConnectED Universal Bond. Не е необходимо да използвате допълнителна основа.  
 

Защитно покритие за възстановявания с цимент от стъклен йономер. 

1. Първо отстранете матрицата, която сте използвали за подпомагане на оформянето. 
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2. Поставете капка от ConnectED Universal Bond в смесително кладенче и с помощта на апликатор за еднократна употреба положете лепилото равномерно моделирания 
пълнеж и го за 20 секунди. Необходимо е да бъдете внимателни, за да избегнете контакта на лепилото с устната лигавица. Ако е необходимо, напълнете отново апликатора 
по време на лечението. Подсушете слоя лепило със слаба въздушна струя, за приблизително 5 секунди, докато вече не се движи и разтворителят се изпари. Втвърдете 
лепилния слой с дентална втвърдяваща светлина (например LED или халогенна светлина с изходна мощност 400m/cm²) за 10 секунди.  

 

3. След като възстановяването се втвърди напълно и за да се предотврати от изсъхване, отстранете запушването с бормашината и запечатайте повърхностите с MangaBond 
Universal Bond чрез повторно прилагане на лепила. 
 

4. Използвайте памучен тампон, за да отстраните инхибиращия кислороден слой. 
 

Лечение на хиперчувствителни зъби. 

1. Почистете шийката на зъба с полиращ спрей или прахово. 
 

2. Почистете добре, като напръскате с вода и подсушите с въздух (без влага и без намасляване) или като използвате памучни тампони. 
 

3. Поставете капка от ConnectED Universal Bond в смесително кладенче и с помощта на апликатор за еднократна употреба положете лепилото равномерно моделирания 
пълнеж и го за 20 секунди. Необходимо е да бъдете внимателни, за да избегнете контакта на лепилото с устната лигавица. Ако е необходимо, напълнете отново апликатора 
по време на лечението. Подсушете слоя лепило със слаба въздушна струя, за приблизително 5 секунди, докато вече не се движи и разтворителят се изпари. Втвърдете 
лепилния слой с дентална втвърдяваща светлина (например LED или халогенна светлина с изходна мощност 400m/cm²) за 10 секунди.  
 

4. Използвайте памучен тампон, за да отстраните инхибиращия кислороден слой. 

Преки или косвени възстановявания със самовтвърдяващи се или с двукомпонентнто втвърдяване композитни материали/цименти за изграждане на сърцевини или 

направа на временни пломби. 

ConnectED Universal DCA при комбиниране с ConnectED Universal Bond активира механизъм с двукомпонентно втвърдяване на лепилото, създавайки залепване към композитни 

материали и материали за пломбиране със самовтвърдяване или двукомпонентно втвърдяване.  

1. Подгответе кухината по подходящ начин и следвайте изискванията на избраната техника за залепване. Отстранете плаката/замърсяванията чрез пръскане на чиста вода. 
Подсушете излишната влага с лек въздушен поток. Внимавайте да не подсушите твърде много. Целта е да постигнете леко гланцирана повърхност. Прекаленото 
подсушаване може да доведе до пост-оперативна чувствителност. В случай на ерозия на пулпата, трябва да се прилага облицовка от калциев хидроксид  
 

2. Техниката са самоецване пропуска стъпки 4 и 5 и продължава със стъпка 8 (неподготвеният зъбен емайл трябва да се ецва в съответствие със стъпка 3).  
 

3. При неподготвен зъбен емайл, почистете зъбния емайл с паста за полиране или прах и изплакнете обилно с вода. След това ецвайте и изплакнете (според стъпка 4, 
селективно ецване на емайла) и прилагане на ConnectED Universal Bond. 
 

4. Относно техниката на селективно ецване на емайла, приложете гел от фосфорна киселина (приблизително 37%) към подготвения и неподготвен (ако има такъв) зъбен 
емайл и оставете за 20 секунди. Изплакнете добре повърхността с вода и вакуум, за да отстраните гела. Подсушете с чист въздух. Зоната трябва да има варовиково бял 
изглед. 
 

5. Относно техниката с общо ецване приложете гел от фосфорна киселина (приблизително 37%) към подготвената и неподготвена (ако има такава) твърда дентална тъкан 
(емайл и дентин) и оставете за 15 секунди. Изплакнете повърхността добре с вода и вакуум, за да отстраните гела. Подсушете с чист въздух. Зоната трябва да има 
варовиково бял изглед. 
 

6. Поставете една капка от ConnectED Universal Bond и една капка от ConnectED Universal DCA в смесително кладенче и с помощта на апликатор смесете за 3 секунди. 
Положете лепилото равномерно върху цялата зъбна конструкция и го разтъркайте за 20 секунди. Ако е необходимо, напълнете отново апликатора по време на 
обработката. Подсушете слоя лепило със слаба въздушна струя, за приблизително 5 секунди, докато вече не се движи и разтворителят се изпари. Втвърдете лепилния 
слой с дентална втвърдяваща светлина (например LED или халогенна светлина с изходна мощност 400m/cm²) за 10 секунди.  
 

7. Приложете избрания материал за възстановяване, изграждане на сърцевина или временната пломба като следвате съответните инструкции за употреба.  
 

Пломбиране на корени 
 

1. Поставете една капка от ConnectED Universal Bond и една капка от ConnectED Universal DCA в смесително кладенче и при използване на подходящ апликатор за еднократна 
употреба за каналите на корена, смесете за 3 секунди. Приложете лепилото към подготвения канал на корена и към задържащата повърхност на сърцевината и търкайте 
за 20 секунди. Ако е необходимо напълнете отново апликатора по време на лечението. Подсушете слоя лепило със слаба въздушна струя, за приблизително 5 секунди, 
докато вече не се движи и разтворителят се изпари. Цялата излишна течност можете да отстраните с хартиена лента. Втвърдете лепилния слой с дентална втвърдяваща 
светлина (например LED или халогенна светлина с изходна мощност 400m/cm²) за 10 секунди.  
 

2. Подгответе избрания щифт за канал според инструкциите на производителя и го поставете в канала на корена, като използвате ком позитни материали със 
самовтвърдяване или двукомпонентно втвърдяване за пломбиране на щифтовете. Следвайте инструкциите за употреба  на избрания продукт, за да продължите 
циментирането на щифта.   

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

- Препоръчваме използване на защитни ръкавици и техники без докосване.  
- Поставете на място капачката незабавно след употреба. 
- Внимавайте да не подсушите твърде много преди прилагането. 
- Съдържа етанол, възпламенимо вещество. Не използвайте в близост до отворени пламъци или други възпламеними повърхности.  
- Не съхранявайте материала в близост до съдържащи евгенол продукти и не позволявайте съединението да влиза в контакт със съдържащи евгенол материали. 
- Избягвайте контакт с кожата и очите. В случай на контакт изплакнете незабавно с много вода и се консултирайте с лекар, ако е необходимо. 
- Избягвайте контакт с устната лигавица, тъй като може да стане белезникава или да се образува мехур. Това е временен ефект, който изчезва след няколко дни. 
- В случай на поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ. 
- Не използвайте след срока на годност. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Прилагането на описания по-горе материал е противопоказно: 
- Ако пациентът има алергия към някоя от съставките. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

Съхранявайте ConnectED Universal Bond при 2-8C (36-46F). Съхранявайте ConnectED Universal DCA при 2-25C (36-77F).  

Внимание: Не замразявайте, не излагайте на непосредствена слънчева светлина или други топлинни източници. Затоплете до стайна температура преди употреба. 

Пазете материала извън обсега на деца. 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ 
При възникване на сериозни инциденти по отношение на продукта, те трябва да се докладват на производителя и компетентните органи. 
 

НОМЕР НА ПАРТИДАТА И СРОК НА ГОДНОСТ 

Посочените по- горе са отпечатани на всяка опаковка и трябва да се цитират в случаите, когато е необходима идентификация на продукта.  
 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изхвърляйте продукт в съответствие с местните разпоредби, ако са приложими.  
 

ПОТЕРБИТЕЛИ/САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 
Материалите са разработени за използване изключително от стоматолози и с тях трябва да се борави в съответствие с инструкциите за употреба. Включените в инструкциите 
препоръки съответстват на реалните познания по отношение на стоматологичните практики. Това не освобождава потребителя от от задължението да определи стабилността 
на продукта за конкретното предназначение. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от други употреби или неправилно боравене.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Обобщение на безопасността и клиничната ефективност (SSCP) можете да намерите в Европейската база с данни на медицинските устройства (EUDAMED) на 
https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Базов UDI-DI: 5206569COTH52SN 
 

 

https://ec.europa.eu/tools/eudamed
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СИМВОЛИ И РЕЧНИК 

 Медицинско изделие  Температурно ограничение  Номер на партидата 
 

Производител 

 Вижте инструкциите за употреба  Дистрибутор 
 

Да се използва до дата  Знак за съответствие в ЕС 

 Внимание:  Каталожен номер  Уникален идентификатор 
на изделието 

 
Запалимост 

 Пазете далеч от непосредствена 
слънчева светлина 
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