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ConnectED Universal Bond 5ml  
ConnectED Universal DCA 5ml 
 

Használati Útmutató 

ConnectED Universal Bond egy egykomponensű, fényre kötő (fényre polimerizálódó), különböző felületekhez alkalmazható fogászati ragasztó, direkt és ind irekt helyreállításokhoz.  

ConnectED Universal DCA egy aktivátor a ConnectED Universal Bond készítményhez; ezekkel kettős kötési mechanizmusú [dual-cure], illetve önpolimerizálódó [self-cure] kompozitok, 

cementek és csonkfelépítési anyagok ragaszthatók. 
 

Forgalmazó Perfection Plus Ltd 

Címe 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK 

Telefonszám +44 (0) 2380 866 677 
 

TERMÉKKÓD  –  
 

010/0130 ConnectED Universal Bond 5ml 
010/0131 ConnectED Universal DCA 5ml 
 

A termék rendeltetése: Fogászati ragasztószer (kötőszer) 
Alkalmazási környezet: Fogászat 
Betegcélcsoport: Fogászati eljárás során kezeltek, kortól és nemtől függetlenül. 
 

ÖSSZETÉTEL   
ConnectED Universal Bond – Metakrilátmonomerek, adalékanyagok, fotoiniciátorok és stabilizálók, etanol, víz 
ConnectED Universal DCA – Etanol, nátrium-toluol-szulfinát  
 

INDIKÁCIÓK 

• Ragasztószer (kötőszer) bármilyen osztályú kavitások fényre kötő kompozit vagy kompomer tömőanyagokkal végzett direkt helyreá llításához 

• Ragasztószer fényre kötő kompozitokból készített csonkfelépítésekhez  

• Ragasztószer kompozit vagy kompomeres helyreállítások intraorális korrekciójához, fémkerámiához (PFM, porcelain fused to metal), kerámialeplezésekhez és teljesen kerámia 
helyreállításokhoz további primer nélkül  

• Kavitások zárása amalgámos helyreállításokat megelőzően 

• Kavitások és csonkelőkészítések zárása indirekt helyreállítások átmeneti rögzítését [luting] megelőzően 

• Túlérzékeny fogak kezelése 

• Védőlakk üvegionomer cement-helyreállításokhoz 
CONNECTED UNIVERSAL DCA TERMÉKKEL EGYÜTT ALKALMAZVA: 

• Ragasztószer (kötőszer) bármilyen osztályú kavitások önpolimerizálódó [self-curing], illetve kettős kötési mechanizmusú [dual-curing] kompozitokkal, valamint csonkfelépítésekkel 
végzett direkt helyreállításához 

• Ragasztószer (kötőszer) önpolimerizálódó, illetve kettős kötési mechanizmusú kompozitokkal / cementekkel végzett indirekt helyreállításokhoz 

• Gyökércsapok [root post] önpolimerizálódó, illetve kettős kötési mechanizmusú kompozitokkal / cementekkel való rögzítése  
 

KEZELŐEGYSÉGEK 
ÜVEG (Alkalmazzon megfelelő óvintézkedéseket a betegek közötti átszennyeződés elkerülésére!): Az üveg felbontása: a kupakot nyomja beljebb, csavarja el az óramutató járásával 
ellentétes irányban, és vegye le. Használat után rögtön tegye vissza.  

A KÉSZÍTMÉNY FELHORDÁSA 

Direkt vagy indirekt helyreállítások fényre kötő anyagokkal, csonkfelépítéssel vagy rögzítőkompozitokkal  

1. Készítse elő a kavitást és a csonkot [core] az alkalmas módon, a választott adhéziós módszer követelményeinek megfelelően eljárva. Távolítsa el az összes lepedéket / törmeléket 
tisztavíz-permettel. Szárítsa le a felesleges vízmennyiséget kíméletes levegőárammal. Vigyázzon, nehogy túlszárítsa; kissé fényes/tükröződő [glossy] küllemre törekedjen. A 
túlszárítás posztoperatív érzékenységhez vezethet. Exponált fogbél esetén célszerű kalcium-hidroxidos gyökértömőt/bevonatot [lining] alkalmazni. 
 

2. Önsavazásos módszer esetén hagyja ki a 4. és az 5. lépést, a 6. lépéssel folytassa (a preparálatlan fogzománcot savazni kell, a 3. lépés szerint járjon el). 
 

3. Preparálatlan fogzománc esetén tisztítsa meg a fogzománcot polírpasztával vagy homokfúvással [powder blasting], és öblítse le alaposan vízzel. Ezután savazza és öblítse le (a 4. lépés 
szerint eljárva – szelektív zománcmaratás), és hordja fel a ConnectED Universal Bond készítményt. 

 

4. Szelektív zománcmaratásos [selective enamel etching] módszer esetén hordjon fel foszforsavgélt (kb. 37%-osat) a preparált és a preparálatlan (ha van) fogzománcra, és hagyja rajta 
20 másodpercig. A gél eltávolítására öblítse le a felületet alaposan vízzel és vákuummal. Szárítsa meg tiszta száraz levegőve l. A terület a kinézetét tekintve krétaszerűen fehér lesz. 

 

5. Totális maratásos [total etching] módszer esetén hordjon fel foszforsavgélt (kb. 37%-osat) a preparált és a preparálatlan (ha van) fog-keményszövetre (zománc és dentin), és hagyja 
rajta 15 másodpercig. A gél eltávolítására öblítse le a felületet alaposan vízzel és vákuummal. Szárítsa meg tiszta száraz levegővel. A terület a kinézetét tekintve krétaszerűen fehér 
lesz. 

 

6. Helyezzen egy csepp ConnectED Universal Bond készítményt keverőtálkára [mixing well], egyszer használatos applikátorral hordja fel a ragasztót egyenletesen a teljes fogstruktúrára; 
és 20 másodpercen át dörzsölje be. A kezelés során szükség esetén nedvesítse meg újra az applikátort. Szárítsa le a ragasztóréteget körülbelül 5 másodpercen át tartó kíméletes 
levegőárammal, hogy már ne mozogjon, és az összes oldószer elpárologjon. Polimerizálja a ragasztóréteget 10 másodpercen át, szokványos fogászati polimer izációs lámpával (pl. 
> 400 mW/cm²-es ledes vagy halogén fénnyel).  

 

7. Hordja fel a helyreállító, csonkfelépítési vagy rögzítőanyagot az ahhoz való használati útmutatóban foglaltak szerint.  
 
Kavitások zárása [sealing] átmeneti rögzítést, illetve amalgámos helyreállításokat megelőzően 
 
1. Készítse elő a kavitást a tervezett kezelésnek megfelelően. Szárítsa le a felesleges vízmennyiséget kíméletes levegőárammal. Vigyázzon, nehogy túlszárítsa a dentint; kissé 

fényes/tükröződő [glossy] küllemre törekedjen. A túlszárítás posztoperatív érzékenységhez vezethet. Védje meg a fogbélhez közeli részeket kalcium-hidroxid alapú alábélelő 
anyaggal! 
 

2. Helyezzen egy csepp ConnectED Universal Bond készítményt keverőtálkára [mixing well], egyszer használatos applikátorral hordja fel a ragasztót egyenletesen a teljesen lemintázott 
[fully modelled] tömésre; és 20 másodpercen át dörzsölje be. Célszerű óvatosnak lenni, nehogy  hozzáérjen a ragasztó a szájnyálkahártyához. A kezelés során szükség esetén 
nedvesítse meg újra az applikátort. Szárítsa le a ragasztóréteget körülbelül 5 másodpercen át tartó kíméletes levegőárammal, hogy már ne mozogjon, és az összes oldószer 
elpárologjon. Polimerizálja a ragasztóréteget 10 másodpercen át, szokványos fogászati polimerizációs lámpával (pl. > 400 mW/cm²-es ledes vagy halogén fénnyel). 

 

3. Az eddig követett kezelési eljárástól függően folytassa a munkát a választott anyaggal, a releváns használati útmutatóban foglaltak szerint. 
 

Helyreállítások, illetve tömések intraorális korrekciója – amelyek meglévő anyaga lehet kompozit, üvegkerámia, cirkóniumkerámia, alumínium-oxid kerámia, fém (pl. amalgám) 
 

1. Érdesítse fel alaposan a helyreállítás rögzítéssel ellátandó felületét, < 50 μm-es alumínium-oxidos homokfúvással. Ha a helyreállítás kerámia, akkor távolítsa el a fénymázt [glaze] a 
peremtől mérve 1 mm magasságig. 
 

2. Tisztítsa meg alaposan vízpermettel, és szárítsa meg levegővel (nedvességtől és olajtól mentessel) vagy vattagombócokkal.  
 

3. A ConnectED Universal Bond készítményt rögtön hordja fel, további primert nem kell alkalmazni.  
 

Védőlakk üvegionomer cement-helyreállításokhoz 
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1. Ha alkalmaztak matricát a formálás elősegítésére, akkor először is távolítsa azt el. 
 

2. Helyezzen egy csepp ConnectED Universal Bond készítményt a keverőtálkára [mixing well], egyszer használatos applikátorral hordja fel a ragasztót egyenletesen a teljesen lemintázott 
[fully modelled] tömésre; és 20 másodpercen át dörzsölje be. Célszerű óvatosnak lenni, nehogy  hozzáérjen a ragasztó a szájnyálkahártyához. A kezelés során szükség esetén 
nedvesítse meg újra az applikátort. Szárítsa le a ragasztóréteget körülbelül 5 másodpercen át tartó kíméletes levegőárammal, hogy már ne mozogjon, és az összes oldószer 
elpárologjon. Polimerizálja a ragasztóréteget 10 másodpercen át, szokványos fogászati polimerizációs lámpával (pl. > 400 mW/cm²-es ledes vagy halogén fénnyel).  

 

3. Amint teljesen megkötött a helyreállítás, a kiszáradása ellen csiszolja le az okklúziót, és zárja le [seal] a lecsiszolt területeket még egyszer ConnectED Universal Bond készítménnyel, 
a ragasztó újbóli felhordása által. 

 

4. Távolítsa el az oxigéngátló réteget vattagombóccal vagy kendővel. 

Túlérzékeny fogak kezelése 

1. Tisztítsa meg a fognyakat polírspray-vel vagy homokfúvással [powder blasting]. 
 

2. Tisztítsa meg alaposan vízpermettel, és szárítsa meg levegővel (nedvességtől és olajtól mentessel) vagy vattagombócokkal.  
 

3. Helyezzen egy csepp ConnectED Universal Bond ckészítményt a keverőtálkára [mixing well], egyszer használatos applikátorral hordja fel a ragasztót egyenletesen a teljesen 
lemintázott [fully modelled] tömésre; és 20 másodpercen át dörzsölje be. Célszerű óvatosnak lenni, nehogy  hozzáérjen a ragasztó a szájnyálkahártyához. A kezelés során szükség 
esetén nedvesítse meg újra az applikátort. Szárítsa le a ragasztóréteget körülbelül 5 másodpercen át tartó kíméletes levegőárammal, hogy már ne mozogjon, és az összes oldószer 
elpárologjon. Polimerizálja a ragasztóréteget 10 másodpercen át, szokványos fogászati polimerizációs lámpával (pl. > 400 mW/cm²-es ledes vagy halogén fénnyel).  
 

4. Távolítsa el az oxigéngátló réteget vattagombóccal vagy kendővel. 

Direkt vagy indirekt helyreállítások önpolimerizálódó [self-curing], illetve kettős kötési mechanizmusú [dual-curing] anyagokkal, csonkfelépítéssel vagy rögzítőkompozitokkal /  

cementekkel 

Amikor a ConnectED Universal DCA terméket is alkalmazzák a ConnectED Universal Bond termékhez, az aktivizálja a ragasztó kettős kötési mechanizmusát, adhéziót hozva létre – 

önpolimerizálódó vagy kettős kötési mechanizmusú kompozitokhoz, illetve rögzítőanyagokhoz  

1. Készítse elő a kavitást és a csonkot [core] az alkalmas módon, a választott adhéziós módszer követelményeinek megfelelően eljárva. Távolítsa el az összes lepedéket / törmeléket 
tisztavíz-permettel. Szárítsa le a felesleges vízmennyiséget kíméletes levegőárammal. Vigyázzon, nehogy túlszárítsa; kissé fényes/tükröződő [glossy] küllemre törekedjen. A túlszárítás 
posztoperatív érzékenységhez vezethet. Exponált fogbél esetén célszerű kalcium-hidroxidos gyökértömőt/bevonatot [lining] alkalmazni.  
 

2. Önsavazásos módszer esetén hagyja ki a 4. és az 5. lépést, a 6. lépéssel folytassa (a preparálatlan fogzománcot savazni kell,  a 3. lépés szerint járjon el).  
 

3. Preparálatlan fogzománc esetén tisztítsa meg a fogzománcot polírpasztával vagy homokfúvással [powder blasting], és öblítse le alaposan vízzel. Ezután savazza és öblítse le (a 4. 
lépés szerint eljárva – szelektív zománcmaratás), és hordja fel a ConnectED Universal Bond készítményt. 
 

4. Szelektív zománcmaratásos [selective enamel etching] módszer esetén hordjon fel foszforsavgélt (kb. 37%-osat,) a preparált és a preparálatlan (ha van) fogzománcra, és hagyja rajta 
20 másodpercig. A gél eltávolítására öblítse le a felületet alaposan vízzel és vákuummal. Szárítsa meg tiszta száraz levegővel. A terület a kinézetét tekintve krétaszerűen fehér lesz. 
 

5. Totális maratásos [total etching] módszer esetén hordjon fel foszforsavgélt (kb. 37%-osat,) a preparált és a preparálatlan (ha van) fog-keményszövetre (zománc és dentin), és hagyja 
rajta 15 másodpercig. A gél eltávolítására öblítse le a felületet alaposan vízzel és vákuummal. Szárítsa meg tiszta száraz levegővel. A terület a k inézetét tekintve krétaszerűen fehér 
lesz. 
 

6. Helyezzen egy csepp ConnectED Universal Bond, valamint egy csepp ConnectED Universal DCA készítményt keverőtálkára [mixing well], és egyszer használatos applikátorral keverje 
3 másodpercig. Hordja fel a ragasztót egyenletesen a teljes fogstruktúrára; és 20 másodpercen át dörzsölje be. A kezelés során szükség esetén nedvesítse meg újra az applikátort. 
Szárítsa le a ragasztóréteget körülbelül 5 másodpercen át tartó kíméletes levegőárammal, hogy már ne mozogjon, és az összes oldószer elpárologjon. Polimerizálja a ragasztóréteget 
10 másodpercen át, szokványos fogászati polimerizációs lámpával (pl. > 400 mW/cm²-es ledes vagy halogén fénnyel).  
 

7. Hordja fel a választott helyreállító anyagot, illetve csonkfelépítési vagy rögzítőanyagot az ahhoz való használati útmutatóban foglaltak szerint.  

Gyökércsapok rögzítése 

1. Helyezzen egy csepp ConnectED Universal Bond, valamint egy csepp ConnectED Universal DCA készítményt keverőtálkára [mixing well], és gyökércsatornákhoz megfelelő egyszer 
használatos applikátorral keverje 3 másodpercig. Hordja fel a ragasztót a preparált gyökércsatornába, valamint a csonk [core] okkluzális felületére, és 20 másodpercen át dörzsölje 
be. A kezelés során szükség esetén nedvesítse meg újra az applikátort. Szárítsa le a ragasztóréteget körülbelül 5 másodpercen át tartó kíméletes levegőárammal, hogy már ne 
mozogjon, és az összes oldószer elpárologjon. A felesleges folyadékmennyiségek papírszalaggal eltávolíthatók. Polimerizálja a ragasztóréteget 10 másodpercen át, szokványos 
fogászati polimerizációs lámpával (pl. > 400 mW/cm²-es ledes vagy halogén fénnyel).  

 

2. Preparálja (készítse elő) a választott gyökércsapot a gyártó használati útmutatója szerint eljárva, és vezesse be a gyökércsatornába – gyökércsapokhoz megfelelő önpolimerizálódó 
[self-curing] vagy kettős kötési mechanizmusú [dual-curing] kompozit / cement alkalmazásával. A csapcementezés folytatásához a választott termék használati útmutatója szerint 
járjon el.   

ÓVINTÉZKEDÉSEK, ELŐVIGYÁZATOSSÁGI TUDNIVALÓK 
- Érdemes lehet védőkesztyűt és hozzáérés nélküli [no-touch] módszert alkalmazni.  
- Használat után rögtön tegye vissza a kupakot. 
- Vigyázzon a felhordás előtt, nehogy túlszárítsa! 
- Tartalmaz etanolt, amely gyúlékony (tűzveszélyes) anyag. Nyílt láng, illetve más gyújtóforrások (gyújtóhatások) közelében tilos használni. 
- Egyrészt ne tárolja az anyagot eugenolt tartalmazó termékek közelében, másrészt ügyeljen arra, hogy az ne érjen hozzá eugenolt tartalmazó anyagokhoz! 
- A bőrrel és a szemmel való érintkezését el kell kerülni. Érintkezés esetén bő vízzel azonnal le kell öblíteni, és szükség esetén orvoshoz kell fordulni. 
- A szájnyálkahártyával történő érintkezést el kell kerülni, mert az fehéressé válhat, illetve felhólyagosodhat. Ez átmeneti, napokon belül megszűnő hatás. 
- Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz! 
- A lejárati dátum után ne használják! 

 

ELLENJAVALLATOK 
A fenti anyagok alkalmazása ellenjavallott: 
- Ha ismert egy betegről, hogy allergiás valamelyik összetevőre 

 

TÁROLÁS 

A ConnectED Universal Bond 2–8 C-on (36–46F) tárolandó. A ConnectED Universal DCA 2–25 C-on (36–77F) tárolandó.  

Vigyázat: Fagyasztani tilos; ügyelni kell arra, hogy közvetlen fénynek és más hőforrásoknak ne legyen kitéve. Használat előtt vissza kell melegíteni szobahőmérsékletűre. 

Gyermekektől elzárva tartandó. 
 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 
Ha ezzel az eszközzel összefüggő komoly incidens fordul elő, azt minden esetben ajánlott bejelenteni a gyártó és az illetékes  hatóság részére. 
 

A GYÁRTÁSI TÉTEL (LOT) SZÁMA ÉS A LEJÁRATI DÁTUM 

A fentiek rá vannak nyomtatva minden csomagra, és célszerű azokat feltüntetni minden olyan kommunikáció során, amelynél szükséges a termék beazonosítása. 
 

ÁRTALMATLANÍTÁS 
A termék ártalmatlanítását (hulladékként való elhelyezését) a helyi szabályozásoknak megfelelően végezze, azok relevanciája szerint! 
 

HASZNÁLÓK / KIZÁRÓLAG SZAKMAI HASZNÁLATRA 
Ezeket az anyagokat kizárólag fogászati szakemberek általi használatra fejlesztették ki, és a használati útmutatónak megfelelően kell velük bánni. Az útmutatóban szereplő ajánlások 
igazodnak a fogászati módszertan aktuális/tényleges állásához. Ez nem mentesíti a használót az alól, hogy megállapítsa a terméknek a rendeltetésére való alkalmasságát. Az eltérő 
alkalmazások, illetve a helytelen kezelés/bánás által okozott károkért a gyártó nem vonható felelősségre.  
 

MEGJEGYZÉS 
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A „biztonságosságra és klinikai teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló” (SSCP) megtalálható az orvostechnikai eszközökre vonatkozó európai adatbázisban (EUDAMED): 
https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Alapvető UDI-DI: 5206569COTH52SN 
 
 
 
 
 

SZIMBÓLUMJEGYZÉK 

 Orvostechnikai eszköz  Hőmérséklethatár  Gyártási tétel [batch] kódja 
 

Gyártó 

 Olvassa el a használati útmutatót  Forgalmazó 
 

Lejárati dátum  CE-jelölés (európai 
műszaki megfelelőség) 

 Vigyázat/Figyelmeztetés  Katalógusszám  Egyedi eszközazonosító 
 

Gyúlékony 

 
Közvetlen napfénytől óvni 
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