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ConnectED Universal Bond 5ml  
ConnectED Universal DCA 5ml 
 

Lietošanas Pamācība 

ConnectED Universal Bond ir gaismā cietējošs vienkomponenta zobārstniecības adhezīvs, kas piemērots dažādām tiešas vai netiešas restaurācijas virsmām.   

ConnectED Universal DCA ir ConnectED Universal Bond aktivators adhēzijai ar duāli cietējošiem vai pašcietējošiem kompozītmateriāliem, cementu un zoba kronīša daļas atjaunošanas 

materiāliem. 
 

Izplatītājs Perfection Plus Ltd 

Adrese 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK 

Tālruņa Nr. +44 (0) 2380 866 677 
 

IZSTRĀDĀJUMA KODS –  
 

010/0130 ConnectED Universal Bond 5ml 
010/0131 ConnectED Universal DCA 5ml 
 

Paredzētā izmantošana: saite 
Izmantošanas vide: zobārstniecības prakse 
Mērķa pacientu grupa: cilvēki, kuriem tiek veikta zobārstniecības procedūra, bez vecuma vai dzimuma ierobežojumiem.  
 

SASTĀVS  
ConnectED Universal Bond – Metakrilāta monomēri, piedevas, fotoiniciatori un stabilizētāji, etanols, ūdens 
ConnectED Universal DCA – Etanols, nātrija toluēna sulfināts  
 

INDIKĀCIJAS 

• Saite jebkuras klases kavitāšu tiešām restaurācijām, izmantojot gaismā cietējošu kompozītmateriālu vai kompomēra pildījuma materiālus 

• Saite zoba kronīša daļas atjaunošanai no gaismā cietējošiem kompozītmateriāliem  

• Saite kompozītmateriāla vai kompomēra restaurāciju, porcelāna un metāla sakausējuma (PFM), keramisko venīru un pilnībā keramisku restaurāciju intraorālai labošanai bez papildu 
praimera  

• Kavitāšu noslēgšana pirms amalgamas restaurācijām 

• Kavitāšu noslēgšana un zoba kronīša daļas sagatavošana pirms netiešu restaurāciju pagaidu cementēšanas 

• Zobu ar paaugstinātu jutību apstrāde 

• Aizsarglaka stikla jonomēru cementa restaurācijām 
KOMBINĀCIJĀ AR CONNECTED UNIVERSAL DCA 

• Saite jebkuras klases tiešām kavitāšu restaurācijām, izmantojot pašcietējošus vai duāli cietējošus kompozītmateriālus un zoba  kronīša daļas atjaunošanas materiālus 

• Saite netiešām restaurācijām, izmantojot pašcietējošus vai duāli cietējošus cementējošus kompozītmateriālus/cementus  

• Sakņu tapu cementēšana, izmantojot pašcietējošus vai duāli cietējošus cementējošus kompozītmateriālus/cementus  
 

UZKLĀŠANAS SISTĒMAS 
PUDELĪTE (Ievērojiet atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no krusteniskā piesārņojuma starp pacientiem): lai atvērtu pudelīti, piespiediet vāciņu, pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam un noņemiet to. Pēc lietošanas tūlīt uzlieciet vāciņu atpakaļ.  

LIETOŠANA 

Tiešas vai netiešas restaurācijas, izmantojot gaismā cietējošus materiālus, zoba kronīša daļas atjaunošanas vai cementējošiem kompozītmateriāliem 
 

1. Atbilstošā veidā un ievērojot izvēlētās adhezīva tehnikas prasības, sagatavojiet kavitāti un kronīša daļu. Noņemiet jebkādu aplikumu/netīrumus, apsmidzinot ar tīru ūdeni. Nožāvējiet 
lieko ūdeni ar vieglu gaisa plūsmu. Nenožāvējiet pārmērīgi, saglabājot viegli spīdīgu izskatu. Pārmērīga nožāvēšana var izraisīt jutīgumu pēc procedūras. Ja ir atsegta pulpa, jāieklāj 
kalcija hidroksīda odere. 
 

2. Paškodināšanas tehnikai izlaidiet 4. un 5. darbību un turpiniet ar 6. darbību (nesagatavota zoba emalja ir jākodina, veiciet 3. darbību). 
 

3. Nesagatavotas zoba emaljas gadījumā notīriet zoba emalju ar pulējošu pastu vai pulvera strūklu un rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Tad kodiniet un noskalojiet (veiciet 4. darbību izvēles 
emaljas kodināšanai), un uzklājiet ConnectED Universal Bond. 

 

4. Izvēles emaljas kodināšanas tehnikai uz sagatavotas un nesagatavotas (ja tāda ir) zoba emaljas uzklājiet fosforskābes gelu (aptuveni 37%) un atstājiet uz 20  sekundēm. Rūpīgi 
noskalojiet virsmu ar ūdeni un izpūtiet, lai noņemtu gelu. Nožāvējiet ar tīru, sausu gaisu. Zonai jābūt krīta baltā krāsā. 

 

5. Vispārējai kodināšanas tehnikai uz sagatavotiem un nesagatavotiem (ja tādi ir) cietajiem zoba audiem (emaljas un dentīna) uzklājiet fosforskābes gelu (aptuveni 37%) un atstājiet uz 
15 sekundēm. Rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni un izpūtiet, lai noņemtu gelu. Nožāvējiet ar tīru, sausu gaisu. Zonai jābūt krīta baltā krāsā. 

 

6. Ieklājiet vienu pilienu ConnectED Universal Bond sajaukšanas iedobē, ar vienreizlietojamu aplikatoru vienmērīgi uzklājiet adhezīvu uz visas zoba struktūras un ieberzējiet to 
20 sekundes. Ja nepieciešams, apstrādes laikā atkārtoti samitriniet aplikatoru. Žāvējiet adhezīva slāni ar vieglu gaisa plūsmu aptuveni 5 sekundes, līdz tas vairs nekustas un viss 
šķīdinātājs ir izgarojis. Cietiniet adhezīva slāni ar zobārstniecībā parasti lietotu cietināšanas gaismu (piemēram, LED vai halogēno gaismu ar izvades jaudu > 400 mW/cm²) 10 sekundes.  

 

7. Uzklājiet restaurācijas, zoba kronīša daļas atjaunošanas vai cementējošo materiālu, ievērojot attiecīgo lietošanas pamācību.  
 

Kavitāšu noslēgšana pirms pagaidu cementēšanas vai amalgamas restaurācijām 
 

1. Sagatavojiet kavitāti atbilstoši plānotajai apstrādei. Nožāvējiet lieko ūdeni ar vieglu gaisa plūsmu. Pārmērīgi nenožāvējiet dentīnu, saglabājot viegli spīdīgu izskatu. Pārmērīga 
nožāvēšana var izraisīt jutīgumu pēc procedūras. Pasargājiet zonas pulpas tuvumā, izmantojot oderi uz kalcija hidroksīda bāzes. 
 

2. Ieklājiet vienu pilienu ConnectED Universal Bond sajaukšanas iedobē, ar vienreizlietojamu aplikatoru vienmērīgi uzklājiet adhezīvu uz pilnībā izveidota pildījuma un ieberzējiet to 
20 sekundes. Rīkojieties ar piesardzību, lai izvairītos no adhezīva saskares ar mutes gļotādu. Ja nepieciešams, apstrādes laikā atkārtoti samitriniet aplikatoru. Žāvējiet adhezīva slāni 
ar vieglu gaisa plūsmu aptuveni 5 sekundes, līdz tas vairs nekustas un viss šķīdinātājs ir izgarojis. Cietiniet adhezīva slāni ar zobārstniecībā parasti lietotu cietināšanas gaismu 
(piemēram, LED vai halogēno gaismu ar izvades jaudu > 400 mW/cm²) 10 sekundes. 

 

3. Atkarībā no veiktās apstrādes turpiniet darbu ar izvēlēto materiālu, ievērojot attiecīgo lietošanas pamācību. 
 

Restaurāciju vai pildījumu (izgatavotu no kompozītmateriāla, stikla keramikas, cirkonija keramikas, alumīnija oksīda keramikas, metāla (tostarp amalgamas) intraorāla labošana 

1. Rūpīgi apstrādājiet cementējamo restaurācijas virsmu, izmantojot smilšu strūklu ar alumīnija oksīdu < 50 μm. Ja restaurācija ir keramikas, noņemiet glazūru līdz 1 mm no malas. 
 

2. Rūpīgi notīriet, izmantojot izsmidzināmo ūdeni un sausu gaisu (mitrumu un gaisu nesaturošu) vai izmantojot vates tamponus.  
 

3. Nekavējoties uzklājiet ConnectED Universal Bond; papildu praimera lietošana nav nepieciešama.  

Aizsarglaka stikla jonomēru cementa restaurācijām 

1. Vispirms izņemiet matricu, ja tā tika izmantota formēšanas atvieglošanai. 
 

2. Ieklājiet vienu pilienu ConnectED Universal Bond sajaukšanas iedobē, ar vienreizlietojamu aplikatoru vienmērīgi uzklājiet adhezīvu uz pilnībā izveidota pildījuma un ieberzējiet to 
20 sekundes. Rīkojieties ar piesardzību, lai izvairītos no adhezīva saskares ar mutes gļotādu. Ja nepieciešams, apstrādes laikā atkārtoti samitriniet aplikatoru. Žāvējiet adhezīva slāni 
ar vieglu gaisa plūsmu aptuveni 5 sekundes, līdz tas vairs nekustas un viss šķīdinātājs ir izgarojis. Cietiniet adhezīva slāni ar zobārstniecībā parasti lietotu cietināšanas gaismu 
(piemēram, LED vai halogēno gaismu ar izvades jaudu > 400 mW/cm²) 10 sekundes.  

 

3. Kad restaurācija ir pilnībā sacietējusi, lai novērstu tās izžūšanu, nodrupiniet oklūziju un vēlreiz noslēdziet nodrupinātās zonas ar ConnectED Universal Bond, atkārtoti uzklājot 
adhezīvu. 

 

4. Ar vates tamponu vai drānu noslaukiet skābekļa inhibīcijas slāni 
 

Zobu ar paaugstinātu jutību apstrāde  
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1. Notīriet zoba kakliņu ar pulējošo aerosolu vai pulvera strūklu. 
2. Rūpīgi notīriet, izmantojot izsmidzināmo ūdeni un sausu gaisu (mitrumu un gaisu nesaturošu) vai izmantojot vates tamponus. 

 

3. Ieklājiet vienu pilienu ConnectED Universal Bond sajaukšanas iedobē, ar vienreizlietojamu aplikatoru vienmērīgi uzklājiet adhezīvu uz pilnībā izveidota pildījuma un ieberzējiet to 
20 sekundes. Rīkojieties ar piesardzību, lai izvairītos no adhezīva saskares ar mutes gļotādu. Ja nepieciešams, apstrādes laikā atkārtoti samitriniet aplikatoru. Žāvējiet adhezīva slāni 
ar vieglu gaisa plūsmu aptuveni 5 sekundes, līdz tas vairs nekustas un viss šķīdinātājs ir izgarojis. Cietiniet adhezīva slāni ar zobārstniecībā parasti lietotu cietināšanas gaismu 
(piemēram, LED vai halogēno gaismu ar izvades jaudu > 400 mW/cm²) 10 sekundes.  

 

4. Ar vates tamponu vai drānu noslaukiet skābekļa inhibīcijas slāni. 

Tiešas vai netiešas restaurācijas ar pašcietināšanu vai duālo cietināšanu, zoba kronīša daļas atjaunošanu vai cementējošiem kompozītmateriāliem/cementiem 

ConnectED Universal DCA kombinācijā ar ConnectED Universal Bond aktivizē adhezīva duālās cietināšanas mehānismu, veidojot adhēziju pie pašcietējošiem vai duāli cietējošiem 

kompozītmateriāliem un cementējošiem materiāliem 

1. Atbilstošā veidā un ievērojot izvēlētās adhezīva tehnikas prasības, sagatavojiet kavitāti un kronīša daļu. Noņemiet jebkādu aplikumu/netīrumus, apsmidzinot ar tīru ūdeni. Nožāvējiet 
lieko ūdeni ar vieglu gaisa plūsmu. Nenožāvējiet pārmērīgi, saglabājot viegli spīdīgu izskatu. Pārmērīga nožāvēšana var izraisīt jutīgumu pēc procedūras. Ja ir atsegta pulpa, jāieklāj 
kalcija hidroksīda odere.  
 

2. Paškodināšanas tehnikai izlaidiet 4. un 5. darbību un turpiniet ar 6. darbību (nesagatavota zoba emalja ir jākodina, veiciet 3. darbību).  
 

3. Nesagatavotas zoba emaljas gadījumā notīriet zoba emalju ar pulējošu pastu vai pulvera strūklu un rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Tad kodiniet un noskalojiet (veiciet 4. darbību izvēles 
emaljas kodināšanai), un uzklājiet ConnectED Universal Bond. 

 

4. Izvēles emaljas kodināšanas tehnikai uz sagatavotas un nesagatavotas (ja tāda ir) zoba emaljas uzklājiet fosforskābes gelu (aptuveni 37%) un atstājiet uz 20  sekundēm. Rūpīgi 
noskalojiet virsmu ar ūdeni un izpūtiet, lai noņemtu gelu. Nožāvējiet ar tīru, sausu gaisu. Zonai jābūt krīta baltā krāsā. 

 

5. Vispārējai emaljas kodināšanas tehnikai uz sagatavotiem un nesagatavotiem (ja tādi ir) cietajiem zoba audiem (emaljas un dentīna) uzklājiet fosforskābes gelu (aptuveni 37%) un 
atstājiet uz 15 sekundēm. Rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni un izpūtiet, lai noņemtu gelu. Nožāvējiet ar tīru, sausu gaisu. Zonai jābūt krīta baltā krāsā.  

 

6. Ieklājiet vienu pilienu ConnectED Universal Bond un vienu pilienu ConnectED Universal DCA sajaukšanas iedobē un ar vienreizlietojamu aplikatoru maisiet 3 sekundes. Vienmērīgi 
uzklājiet adhezīvu uz visas zoba struktūras un ieberzējiet to 20 sekundes. Ja nepieciešams, apstrādes laikā atkārtoti samitriniet aplikatoru. Žāvējiet adhezīva slāni ar vieglu gaisa 
plūsmu aptuveni 5 sekundes, līdz tas vairs nekustas un viss šķīdinātājs ir izgarojis. Cietiniet adhezīva slāni ar zobārstniecībā parasti lietotu cietināšanas gaismu (piemēram, LED vai 
halogēno gaismu ar izvades jaudu > 400 mW/cm²) 10 sekundes.  

 

7. Uzklājiet atlasīto restaurācijas materiālu, zoba kronīša daļas atjaunošanas vai cementējošo materiālu, ievērojot attiecīgo lietošanas pamācību.  

Zoba sakņu cementēšana 

1. Ieklājiet vienu pilienu ConnectED Universal Bond un vienu pilienu ConnectED Universal DCA sajaukšanas iedobē un ar piemērotu vienreizlietojamu aplikatoru sakņu kanāliem maisiet 
3 sekundes. Vienmērīgi ieklājiet adhezīvu sagatavotajā saknes kanālā, uzklājiet uz kronīša daļas oklūzijas virsmas un ieberzējiet to 20 sekundes. Ja nepieciešams, apstrādes laikā 
atkārtoti samitriniet aplikatoru. Žāvējiet adhezīva slāni ar vieglu gaisa plūsmu aptuveni 5 sekundes, līdz tas vairs nekustas un viss šķīdinātājs ir izgarojis. Jebkuru lieko šķidrumu var 
noslaucīt ar papīra strēmeli. Cietiniet adhezīva slāni ar zobārstniecībā parasti lietotu cietināšanas gaismu (piemēram, LED vai halogēno gaismu ar izvades jaudu >  400 mW/cm²) 
10 sekundes.  

 

2. Sagatavojiet atlasīto saknes tapu atbilstoši ražotāja instrukcijām un ievietojiet to saknes kanālā, izmantojot piemērotu pašcietējošu vai duāli cietējošu cementējamo tapu 
kompozītmateriālu/cementu. Ievērojiet atlasītā izstrādājuma lietošanas pamācību, lai turpinātu tapas cementēšanu.   

 

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
- Ieteicams izmantot aizsargcimdus un bezkontakta tehniku.  
- Pēc lietošanas tūlīt uzlieciet atpakaļ vāciņu. 
- Pirms uzklāšanas nenožāvējiet pārmērīgi. 
- Satur etanolu, kas ir viegli uzliesmojoša viela. Nelietojiet atklātas liesmas un citu aizdegšanās avotu tuvumā.  
- Neuzglabājiet materiālu eigenolu saturošu izstrādājumu tuvumā un neļaujiet tam saskarties ar eigenolu saturošiem materiāliem.  
- Nepieļaujiet saskari ar ādu un acīm. Saskares gadījumā nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ārstu. 
- Izvairieties no saskares ar mutes gļotādu, jo tā var izbalēt vai var rasties čūla. Tā ir pārejoša iedarbība, kas izzudīs tuvāko dienu laikā. 
- Norīšanas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. 
- Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām. 

 

KONTRINDIKĀCIJAS 
Iepriekš aprakstīto materiālu izmantošana ir kontrindicēta: 
- ja pacientam ir zināma alerģija pret jebkuru no sastāvdaļām. 

 

UZGLABĀŠANA 

Glabājiet ConnectED Universal Bond 2–8 C (36–46 F) temperatūrā. Glabājiet ConnectED Universal DCA 2–25 C (36–77 F) temperatūrā.  

Uzmanību! Nesasaldēt, nepakļaut tiešas gaismas iedarbībai vai citu karstuma avotu iedarbībai. Pirms lietošanas novietot istabas temperatūrā. 

Materiālu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 
 

ZIŅOŠANAS PIENĀKUMS 

Ja rodas ar šo izstrādājumu saistīts nopietns negadījums, par to jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei.  
 

SĒRIJAS NUMURS UN DERĪGUMA TERMIŅŠ 

Šie dati ir uzdrukāti uz katra iepakojuma un tie jānorāda jebkādā sarakstē, kurā nepieciešama izstrādājuma identifikācija.  
 

LIKVIDĒŠANA 
Izstrādājumu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem, kā piemērojams 
 

LIETOTĀJI / TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI 
Šie materiāli ir izstrādāti tikai zobārstniecības speciālistu lietošanai, un ar tiem jārīkojas atbilstoši lietošanas instrukcijai. Instrukcijā sniegtie norādījumi atbilst pašreizējām zināšanām par 
zobārstniecībā izmantojamajām tehnikām. Tas neizslēdz lietotāja atbildību par izstrādājuma piemērotības noteikšanu paredzētajam mērķim. Ražotājs nav atbildīgs par citu lietotāju radīto  
kaitējumu vai nepareizu lietošanu.  
 

PIEZĪME 
Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums (DKVK) pieejams Eiropas Medicīnisko ierīču datubāzē (EUDAMED) https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Pamata UDI-DI: 
5206569COTH52SN 
 

SIMBOLU VĀRDNĪCA 

 Medicīniska ierīce  Temperatūras 
robežvērtības 

 Sērijas numurs  
Ražotājs 

 Skatīt lietošanas instrukciju  Izplatītājs  Derīguma termiņš  ES atbilstības marķējums 

 Uzmanību!  Kataloga numurs  Ierīces unikālais 
identifikators 

 
Viegli uzliesmojošs 

 Neuzglabāt tiešā saules gaismā 
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