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RestorePLUS Cavity Liner 
 

Οδηγίες Χρήσης 
 

Το RestorePLUS Cavity Liner είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, υψηλής ρευστότητας υαλοϊονομερές ουδέτερο 

στρώμα με βάση τα πολυμερή. Είναι ενισχυμένο με υαλοϊονομερή και απελευθερώνει φθόριο. Είναι συμβατό με όλα τα 

εμπορικώς διαθέσιμα υλικά αποκατάστασης και κονίες. Οι τιμές ακτινοσκιερότητας είναι ≥ 1mm αλουμινίου. 
 

Όνομα προϊόντος  RestorePLUS Cavity Liner  

Διανομέας  Perfection Plus Ltd 

Διεύθυνση  6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK 

Αριθμός τηλεφώνου +44 (0) 2380 866 677 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  -  
 

010/0027 RestorePLUS Cavity Liner 2x2g Σύριγγα & 5 Ρύγχη  
 

Προβλεπόμενη χρήση:  Οδοντιατρικό ουδέτερο στρώμα 
Περιβάλλον χρήσης: Οδοντιατρείο  
Ομάδα αναφοράς ασθενών: Άτομα που υποβάλλονται σε μια οδοντιατρική διαδικασία  χωρίς περιορισμούς στην ηλικία ή 
το φύλο. 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
Μεθακρυλικά μονομερή (συμπεριλαμβανομένου Bis-GMA, TEGDMA) 
Ανόργανες ενισχυτικές ουσίες  
Φθοριούχα άλατα 
 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

• Ενίσχυση της βάσης της κοιλότητας πριν την εφαρμογή του εμφρακτικού υλικού. 

• Επένδυση των τοιχωμάτων της κοιλότητας πριν την εφαρμογή του εμφρακτικού υλικού 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΡΙΓΓΑ (Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης μεταξύ των ασθενών):  

Προετοιμάστε την κοιλότητα με κατάλληλο τρόπο. Ξεπλύνετε την κοιλότητα και στεγνώστε αποφεύγοντας οποιαδήποτε 
μόλυνση. Αφαιρέστε το πώμα της σύριγγας και τοποθετήστε ένα ακρορύγχιο μιας χρήσης. Τα ακρορύγχια της σύριγγας 
είναι μιας χρήσης. Εφαρμόστε το υλικό απευθείας πάνω στην οδοντίνη. Σε περίπτωση που απαιτείται αυξημένη 
συγκόλληση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος συγκολλητικός παράγοντας πριν από την εφαρμογή του 
RestorePLUS Cavity Liner. Το πρώτο στρώμα δε θα πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 0,3 – 0,5 χιλιοστά. Αφαιρέστε 
προσεκτικά την περίσσεια υλικού  που τυχόν εφαρμόστηκε στα όρια της αδαμαντίνης. Φωτοπολυμερίστε διατηρώντας το 
άκρο της λυχνίας φωτοπολυμερισμού όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια.  
Φωτοπολυμερίστε χρησιμοποιώντας συσκευή με λυχνία αλογόνου LED (≥400 mW/cm²). Μήκος κύματος φωτός 
πολυμερισμού: 470±20nm. Σημειώστε ότι ο πολυμερισμός μπορεί να ξεκινήσει από το φυσικό φως ή από τον τεχνητό 
φωτισμό του ιατρείου. 
 

Χρόνος φωτοπολυμερισμού 
30 δευτερόλεπτα (400-1000mW / cm²) / 20 δευτερόλεπτα (> 1000mW / cm²) 
 

Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα. Το  δεύτερο στρώμα μπορεί να έχει πάχος έως 1,5 mm. Αφαιρέστε 
το ακρορύγχιο της σύριγγας και τοποθετήστε το καπάκι στη σύριγγα αμέσως μετά τη χρήση. Εφαρμόστε το εμφρακτικό 
υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί κονία, συνιστάται το 
σκούπισμα της επιφάνειας του πολυμερισμένου ουδέτερου στρώματος με αλκοόλη, για να απομακρυθεί κάθε ίχνος 
απολυμέριστης  ρητίνης. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσεται στους  4-25C (39-77F). Εάν η θερμοκρασία υπερβεί το ανώτατο όριο, συνιστάται η αποθήκευση στο ψυγείο.  
Προσοχή: Μην καταψύχετε, μην αφήνετε εκτεθειμένο σε άμεσο φωτισμό ή άλλες πηγές θερμότητας. Επαναφέρετε τα 
προϊόντα σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρήση. 
Φυλάσσετε το υλικό μακριά από παιδιά. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
Τα παραπάνω αναγράφονται σε κάθε συσκευασία και θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε αλληλογραφία που απαιτεί 

ταυτοποίηση του προϊόντος. 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
• Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών καθώς και τεχνική χωρίς  επαφή 

• Μην αναμειγνύετε τη σύνθετη ρητίνη με οποιοδήποτε άλλο προϊόν για να ρυθμίσετε το ιξώδες της 

• Το RestorePLUS Cavity Liner προσκολλάται σε υλικά που περιέχουν μεθακρυλικά όπως υλικά παρασκευής στεφάνων 
και γεφυρών, υλικά έμφραξης και σε αποτυπωτικά υλικά όπως τύπου πολυαιθέρα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
καταστροφή ή αφαίρεση του ουδέτερου στρώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση ενός διαχωριστικού 
παράγοντα όπως η βαζελίνη. 

• Επανατοποθετήστε το καπάκι της σύριγγας αμέσως μετά τη χρήση 

• Μην φυλάσσετε το προϊόν πλησίον προϊόντων που περιέχουν Ευγενόλη και αποφύγετε την επαφή του με αυτά. Η 
Ευγενόλη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον πολυμερισμό της σύνθετης ρητίνης και να προκαλέσει τον 
αποχρωματισμό της. 

• Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 
συμβουλευτείτε το γιατρό εάν κρίνεται απαραίτητο 

• Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 

• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης 
 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Η εφαρμογή του παραπάνω προϊόντος αντενδείκνυται: 
- εάν δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί στεγνό περιβάλλον  
- εάν είναι γνωστό ότι ο ασθενής εμφανίσει υπερευαισθησία ή είναι αλλεργικός σε κάποιο από τα συστατικά  
- εάν εφαρμόζεται απευθείας σε εκτεθειμένο πολφό (εφαρμόζετε από πάνω τη συμβατική πάστα υδροξειδίου του 

ασβεστίου). 
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. 
 

ΧΡΗΣΤΕΣ / ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες υγείας στην Οδοντιατρική και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Οι συστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης 
αντιστοιχούν στα έως τώρα ισχύοντα δεδομένα σχετικά με τις οδοντιατρικές τεχνικές. Αυτό δεν απαλλάσσει τον χρήστη 
από το να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνος για φθορές που προκλήθηκαν από άλλες χρήσεις ή λάθος χειρισμό.  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού σε σχέση με το προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην 
αρμόδια αρχή. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η περίληψη χαρακτηριστικών ασφαλείας και κλινικών επιδόσεων (SSCP) βρίσκεται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EUDAMED) στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/tools/eudamed.  
Βασικό UDI-DI : 5206569COTH53SQ 
 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ   
 Ιατροτεχνολογικό προϊόν    Κωδικός καταλόγου 

 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης  Αριθμός παρτίδας 

 Προσοχή  Ανάλωση έως 

 
Κρατήστε μακριά από την ηλιακή 

ακτινοβολία 
 

Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού 

προϊόντος 

 Όριο θερμοκρασίας  Κατασκευαστής 

 Διανομέας  Σήμανση συμμόρφωσης ΕΕ 

 

https://ec.europa.eu/tools/eudamed
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