
Návod k použití ( CS : Czech ) 

 

• Název zařízení: Sterilní dentální jehly na jedno použití 

 

• Zamýšlený účel: Sterilní dentální jehly na jedno použití, které se používají v dentální stříkačce pro injekci místního zubního 

anestetika. 

• Cílové skupiny pacientů: Pediatričtí až starší pacienti všech pohlaví vyžadující injekci místního anestetika pro zubní ošetření. 

• Zamýšlení uživatelé: Zubaři 

 

• Indikace: Pro dentální léčbu 

• Kontraindikace: Zvýšená citlivost na kov, historie nepříjemných reakcí na injekci v minulosti 

• Nežádoucí vedlejší účinky: Nerezová ocel obsahuje stopové množství niklu a chromu, proto může způsobit reakci u osob s 

velmi citlivou pokožkou. 

 

• Výkonové charakteristiky: Injekce místního zubního anestetika. 

 

• Způsob použití 

¹              ²              ³ 

  

¹ Porušte hermetický uzávěr (Víčko otevřete otočením – 

neohýbejte jej ani nevylamujte). 

² Připojte jehlu s dentální stříkačkou. 

³ Pro použití odstraňte ochranný kryt. 

 

• Kompatibilní stříkačka: Použijte níže uvedenou vhodnou dentální stříkačku podle typu závitu produktu. 

- Dentální stříkačka s metrickým závitem - Dentální stříkačka s palcovým závitem 

 

• Upozornění 

- Nepoužívejte, dokud si nepřečtěte návod k použití 

- Nepoužívejte, pokud je poškozené těsnění 

- Nepoužívejte opakovaně, riziko křížové infekce pacienta 

- Nepoužívejte, pokud uplynula doba použitelnosti 

- Jehly neohýbejte To by mohlo jehlu zlomit a způsobit zranění 

- Použité jehly ihned zlikvidujte v nádobě na ostré předměty v souladu s místními předpisy 

 

• Zbývající rizika: 

- Použití nezamýšleným uživatelem může způsobit zranění pacienta. 

- Použití u pacientů se zvýšenou citlivostí na kov a historií nepříjemných reakcí na injekci v minulosti může způsobit zranění 

pacienta. 

- Opětovné použití jehly může způsobit opětovnou nebo křížovou infekci. 

- Použití výrobku s prošlou dobou použitelnosti může způsobit infekci. 

- Použití výrobku s prošlou dobou použitelnosti nemusí být dosaženo zamýšlené účinnosti, což může vést ke zranění pacienta. 

- Použití nevhodné stříkačky může způsobit prosáknutí lokálního anestetika. 

- Nesprávná likvidace použité jehly může způsobit, zranění hrotem jehly, což může vést ke křížové infekci. 

- Použití jehly s poškozeným těsněním může způsobit infekci. 

- Použití bez zkontrolování pokynů k použití může způsobit zranění pacienta kvůli opomenutí informací týkajících se bezpečnosti. 

- Ohýbání jehel může způsobit jejich zlomení, což může vést ke zranění pacienta. 

 

• Podmínky pro skladování: Pokojová teplota 

 

• Poznámka: Pokud došlo k jakémukoliv vážnému incidentu ve spojitosti s tímto lékařským zařízením, nahlaste ho výrobci a/nebo 

oprávněnému zástupci a příslušnému orgánu. 
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