
Brugsanvisning ( DA : Danish ) 

 

• Enhedens navn: Sterile dentale nåle til engangsbrug 

 

• Tilsigtet formål: Sterile dentale injektionsnåle til engangsbrug, som bruges i tandpatronsprøjten injektion af dental 

lokalbedøvelse. 

• Patientmålgrupper: Pædriatriske til ældre patienter uanset køn, der har brug for injektion af lokalbedøvelse til tandbehandling. 

• Tilsigtede brugere: Tandlæger 

 

• Indikationer: Til tandbehandling 

• Kontraindikationer: Overfølsomhed over for metal, historik med uønsket reaktion på injektion 

• Uønskede bivirkninger: Rustfrit stål indeholder spor af nikkel og krom og kan derfor forårsage en reaktion hos dem med 

hypersensitiv hud. 

 

• Udførselskarakteristik: Indsprøjtning af dental lokalbedøvelse. 

 

• Metode for brug 

¹              ²               ³ 

  

¹ Bryd den hermetiske forsegling (Skru låget for at åbne 

– Bøj ikke, og bræk ikke op). 

² Forbind nålen til tandpatronsprøjten. 

³ Fjern beskyttelseslåget for at bruge. 

 

• Kompatibel sprøjte: Brug den egnede tandpatronsprøjte nedenfor i henhold til produktets type af tråd. 

- Metrisk trådet tandsprøjtepatron - inch-trådet tandsprøjtepatron 

 

• Advarsler 

- Brug ikke, før du har tjekket brugsanvisningen 

- Brug ikke, hvis forseglingen er brudt 

- Genbrug ikke, risiko for krydsinfektion af patienter 

- Brug ikke, hvis sidste anvendelsesdato er overskredet 

- Bøj ikke nålene. Dette kan knække nålene og forårsage personskade. 

- Bortskaf brugte nåle øjeblikkeligt i en afskaffelsesbeholder for skarpe objekter i henhold til lokal lovgivning 

 

• Resterende risici: 

- Brug af utilsigtet bruger kan forårsage personskade 

- Brug af nåle på patienter med overfølsomhed for metal og en historik med uønsket reaktion på indsprøjtninger tidligere kan 

forårsage personskade. 

- Genbrug af nål kan forårsage gen- eller krydsinfektion. 

- Brug af udløbet produkt kan forårsage infektion. 

- Brug af udløbet produkt vil muligvis ikke give det tilsigtede resultat, hvilket kan føre til personskade. 

- Brug af uegnet sprøjte kan forårsage læk af lokalbedøvelse. 

- Uforholdsmæssig bortskaffelse af brugt nål kan forårsage skade ved nålestik, hvilket kan føre til gen- eller krydsinfektion. 

- Brug af nål med en brudt forsegling kan forårsage infektion. 

- Brug uden at have læst brugsanvisningerne kan forårsage personskade grundet manglen på sikkerhedsrelaterede oplysninger. 

- Bøjning af nåle kan forårsage knæk af nåle, hvilket kan føre til personskade. 

 

• Opbevaringsforhold: Stuetemperatur 

 

• Bemærk: Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med det medicinske udstyr, skal rapporteres til producenten 

og/eller den autoriserede repræsentant og kompetente myndighed. 
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