
Käyttöohjeet ( FI : Finnish ) 

 

• Laitteen nimi: Steriilit kertakäyttöiset hammashoitoon tarkoitetut neulat 

 

• Käyttötarkoitus: Steriilit hammashoitoon tarkoitetut kertakäyttöiset injektioneulat, joita käytetään ruiskuissa 

paikallispuudutteen antamiseen. 

• Potilaskohderyhmät: Pediatriset ja iäkkäät potilaat sukupuolesta riippumatta, jotka tarvitsevat paikallispuudutteen 

hammashoitoa varten. 

• Tarkoitetut käyttäjät: Hammaslääkärit 

 

• Käyttöaiheet: Hammashoito 

• Vasta-aiheet: Metalliyliherkkyys, aiempi ei-toivottu reaktio injektioon 

• Ei-toivotut sivuvaikutukset: Ruostumaton teräs sisältää pieniä määriä nikkeliä ja kromia, jotka voivat aiheuttaa reaktion 

yliherkkäihoisille. 

 

• Suoritusominaisuus: Hammaslääketieteellisten paikallispuudutusaineiden ruiskutus. 

 

• Käyttötapa 

¹              ²               ³ 

  

¹ Riko hermeettinen sinetti (Kierrä korkki auki – älä 

taivuta tai napsauta). 

² Liitä neula injektioruiskuun. 

³ Poista suojakorkki käyttöä varten. 

 

• Yhteensopiva ruisku: Käytä alla olevaa soveltuvaa ruiskua, joka on yhteensopiva tuotteen kierretyypin kanssa. 

- Metrinen kierteellinen hammashoitoon tarkoitettu ruisku - tuumainen kierteellinen hammashoitoon tarkoitettu ruisku 

 

• Varoitukset 

- Älä käytä ennen käyttöohjeiden lukemista 

- Älä käytä, jos sinetti on rikki 

- Älä uudelleenkäytä, riskinä risti-infektiot 

- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen 

- Älä taivuta neuloja, tämä voi rikkoa neulan ja aiheuttaa vammoja 

- Hävitä käytetyt neulat välittömästi terävien tavaroiden hävitysastiaan paikallisten säädösten mukaisesti 

 

• Jäljelle jäävät riskit: 

- Tarkoituksenvastaisen käyttäjän käyttö voi aiheuttaa potilasvahingon. 

- Neulan käyttö potilailla, joilla on metalliyliherkkyys ja jotka ovat saaneet ei-toivotun reaktion injektioon aiemmin, saattaa 

aiheuttaa potilasvahingon. 

- Neulan uudelleenkäyttö saattaa aiheuttaa uudelleentartunnan tai risti-infektion. 

- Vanhentuneen tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa infektion. 

- Vanhentuneen tuotteen käyttö saattaa johtaa alentuneeseen suorituskykyyn, joka voi johtaa potilasvahinkoon. 

- Vääränlaisen ruiskun käyttäminen saattaa johtaa paikallispuudutteen vuotamiseen. 

- Neulan vääränlainen hävitys saattaa aiheuttaa neulanpistovamman, joka saattaa johtaa uudelleentartuntaan tai risti-infektioon. 

- Neulan, jossa on rikkinäinen sinetti, käyttö voi aiheuttaa infektion. 

- Käyttöohjeiden lukematta jättäminen ennen käyttöä saattaa johtaa potilasvahinkoon turvallisuuteen liittyvien tietojen 

puuttumisen vuoksi. 

- Neulojen taivuttaminen saattaa aiheuttaa neulan rikkoutumisen, mikä voi johtaa potilasvahinkoon. 

 

• Säilytysolosuhteet: Huoneenlämpö 

 

• Huomio: Jos lääketieteelliseen laitteeseen liittyy vakava vaaratilanne, ilmoita siitä valmistajalle ja/tai valtuutetulle edustajalle 

sekä viranomaiselle. 
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