
Upute za korištenje ( HR : Croatian ) 

 

• Naziv uređaja: Sterilne jednokratne dentalne igle 

 

• Namijenjena svrha: Sterilne dentalne injekcijske igle za jednokratnu upotrebu koje se koriste u dentalnim kartušama za štrcaljke 

za injekcije dentalnih anestetika. 

• Ciljne grupe pacijenata: Pedijatrijski do starijih pacijenata svih rodova kojima je potrebno injiciranje anestetika za dentalne 

tretmane. 

• Namijenjeni korisnici: Stomatolozi 

 

• Indikacije: Za dentalne tretmane 

• Kontraindikacije: Preosjetljivost na metal, povijest neželjenih reakcija na injekcije u prošlosti 

•Neželjene nuspojave: Nehrđajući čelik sadrži nikal i krom u tragovima, stoga može izazvati reakcije kod osoba s preosjetljivom 

kožom. 

 

• Karakteristika performansi: Injekcije dentalnih lokalnih anestetika. 

 

• Način upotrebe 

¹              ²               ³ 

  

¹ Prelomite hermetski žig (Zakrenite kapicu i otvorite – 

Ne presavijajte niti ne čupajte pri otvaranju). 

² Spojite iglu na dentalnu kartušu štrcaljke. 

³ Uklonite zaštitni poklopac prije upotrebe. 

 

• Kompatibilna štrcaljka: Korisite odgovarajuću dentalnu katušu za štrcaljku dolje prema vrsti proizvoda s navojem. 

- Štrrcaljka s dentalnim uloškom s metričkim navoje - inčni navoj s uloškom za dentalnu štrcaljku. 

 

• Upozorenja 

- Ne koristiti prije provjere uputa za upotrebu 

- Ne koristiti ako je pečat slomljen 

- Ne koristiti više puta, zbog opasnosti od križne infekcije pacijenata. 

- Ne koristiti nakon istjeka roka upotrebe 

- Ne savijati igle. Mogu se slomiti i izazvati ozljede 

- Iskorištene igle odmah odložite u spremnik za oštre predmete u skladu s lokalnim propisima. 

 

• Opasnosti od ostatka proizvoda: 

- Neodgovarauća upotreba proizvoda od strane neovlaštenih korisnika može izazvati ozljede pacijenta. 

- Korištenje igle kod pacijenata s preosjetljivosti na metal i povijesti neželjenih reakcija može izazvati ozljedu pacijenta. 

- Ponovno korištenje igle može izazvati križnu infekciju. 

- Korištenje proizvoda nakon istjeka roka trajanja može izazvati infekciju. 

- Korištenje proizvoda nakon roka trajanja neće postići željeni cilj, a može dovesti do ozljede pacijenta. 

- Upotreba neodgovarajućih štrcaljki može izazvati curenje anestetika. 

- Nepropisno odlaganje korištene igle može izazvati ozljedu ubodom igle, što može izazvati ponovnu ili križnu infekciju. 

- Korištenje igle sa slomljenom brtvom može izazvati infekciju. 

- Upotreba bez upoznavanja s uputama za upotrebu može izazvati ozljedu pacijenta zbog nepridržavanja sigurnusnih uputa. 

- Savijanje igle može uzrokovati lomljenje igle, što može izazvati ozljedu pacijenta. 

 

• Uvjeti skladištenja: Na sobnoj temperaturi 

 

• Napomena: Ako se dogodi bilo kakav ozbilja incident u vezi s medicinskim uređajem, prijavite ga proizvođaču ili/i ovlašteni 

predstavnik ovlaštenog tijela. 
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