
Lietošanas norādījumi ( LV : Latvian ) 

 

• Ierīces nosaukums: Sterila adata vienreizējai lietošanai zobārstniecībā 

 

• Paredzētais lietojums: Sterilas zobārstniecības injekciju adatas vienreizējai lietošanai, ko izmanto zobārstniecības kārtridžu 

šļircei zobārstniecības vietējās anestēzijas līdzekļu injicēšanai. 

• Pacientu mērķa grupas: Visu dzimumu bērni līdz gados veci pacienti, kuriem zobārstniecības veikšanai nepieciešams injicēt 

vietējo anestēziju. 

• Paredzētie lietotāji: Zobārsti 

 

• Indikācijas: Zobu ārstēšanai 

• Kontrindikācijas: Pārmērīga jūtība pret metālu, iepriekšējas nevēlamas reakcijas uz injekciju pieredze 

• Nevēlamās blakusparādības: Nerūsējošais tērauds satur niķeļa un hroma daļiņas, līdz ar to var izraisīt reakciju cilvēkiem, 

kuriem ir pārmērīgs ādas jutīgums. 

 

• Veiktspējas raksturojums: Zobārstniecības vietējās anestēzijas līdzekļu injicēšana. 

 

• Izmantošanas metode 

¹              ²               ³ 

  

¹ Salauziet hermētisko blīvi (Pagrieziet vāciņu, lai atvērtu 

– Atvēršanas nolūkā nelieciet un nelauziet). 

² Pielieciet adatu zobārstniecības kārtridža šļircei. 

³ Lai lietotu, noņemiet aizsargvāciņu. 

 

• Saderīga šļirce: Izmantojiet zemāk norādītu piemērotu zobārstniecības kārtridža šļirci atbilstoši izstrādājuma vītnes veidam. 

- Metriskās vītnes zobārstniecības kārtridža šļirce - Collu vītnes zobārstniecības kārtridža šļirce 

 

• Brīdinājumi 

- Nelietot, pirms nav izlasīta lietošanas instrukcija 

- Nelietot, ja blīve ir salauzta 

- Neizmantot atkārtoti - pacientu savstarpējas inficēšanas risks 

- Neizmantot, ja beidzies izmantošanas termiņš 

- Nesaliekt adatas. Tā var salauzt adatu un radīt savainojumu 

- Izlietotās adatas izmest uzreiz asu priekšmetu izmešanas tvertnē saskaņā ar vietējiem noteikumiem 

 

• Paliekošie riski: 

- Neparedzēta lietotāja izmantošana var izraisīt pacienta savainošanu. 

- Adatas izmantošana pacientiem ar pārmērīgu jūtību pret metālu un nevēlamas reakcijas uz injekciju priekšvēsturi var izraisīt 

pacienta savainošanu. 

- Adatas atkārtota lietošana var izraisīt infekcijas pārnešanu. 

- Izstrādājuma lietošana pēc derīguma termiņa var izraisīt inficēšanos. 

- Izstrādājuma lietošana pēc derīguma termiņa var nespēt sasniegt paredzēto rezultātu, kas var novest pie pacienta savainošanas. 

- Nepareizas šļirces izmantošana var izraisīt vietējās anestēzijas līdzekļa noplūdi. 

- Nepareiza izmantotās adatas izmešana var izraisīt saduršanos ar adatu, kas var novest pie infekcijas pārnešanas. 

- Adatas ar salauztu blīvi izmantošana var izraisīt inficēšanos. 

- Izmantošana, neizlasot lietošanas instrukciju, var izraisīt pacienta savainošanu ar drošību saistītas informācijas neievērošanas 

dēļ. 

- Adatu locīšana var izraisīt adatas salūšanu, kas var novest pie pacienta savainošanas. 

 

• Uzglabāšanas apstākļi: Istabas temperatūrā 

 

• Piezīme: Ja noticis kāds ar medicīnisko ierīci saistīts nopietns incidents, lūdzu, ziņojiet par to ražotājam un/vai pilnvarotajam 

pārstāvim, un kompetentajai iestādei. 
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