
Instrucciones de uso ( ES : Spanish ) 

 

• Nombre del dispositivo: Agujas dentales estériles de un solo uso 

 

• Uso previsto: Agujas estériles de inyección dental de un solo uso que se utilizan en jeringas de cartucho dentales para inyección 

de anestésicos dentales locales. 

• Grupos objetivo de pacientes: Desde pacientes pediátricos hasta de edad avanzada de todos los géneros que requieren una 

inyección de un anestésico local para un tratamiento dental. 

• Usuarios previstos: Dentistas 

 

• Indicaciones: Para tratamiento dental 

• Contraindicaciones: Hipersensibilidad al metal, antecedentes de reacciones adversas a la inyección en el pasado 

• Efectos secundarios no deseados: El acero inoxidable contiene trazas de níquel y cromo, por lo que puede causar una reacción 

a personas con piel hipersensible. 

 

• Características de funcionamiento: Inyección de anestésicos dentales locales. 

 

• Método de utilización  

¹              ²               ³ 

  

¹ Rompa el sello hermético (gire la tapa para abrir; no la 

doble ni la abra tirando). 

² Acople la aguja en la jeringa de cartucho dental. 

³ Retire la tapa protectora para utilizarla. 

 

• Jeringa compatible: Utilice la jeringa de cartucho dental adecuada entre las que aparecen a continuación según el tipo de rosca 

del producto. 

- Jeringa de cartucho dental con rosca métrica - Jeringa de cartucho dental con rosca en pulgadas 

 

• Advertencias 

- No utilizar antes de consultar las instrucciones de uso 

- No utilizar si el precinto está roto 

- No reutilizar, hay riesgo de infección cruzada del paciente 

- No utilizar si la fecha de caducidad ha expirado 

- No doblar las agujas. La aguja puede romperse y causar lesiones 

- Deseche inmediatamente las agujas usadas en un contenedor para eliminación de objetos cortantes y punzantes de acuerdo con 

la normativa local. 

 

• Riesgos residuales: 

- El uso por un usuario accidental puede causar lesiones al paciente. 

- El uso de la aguja en pacientes con hipersensibilidad a los metales y antecedentes de reacciones adversas a la inyección en el 

pasado puede causar lesiones al paciente. 

- La reutilización de la aguja puede causar una reinfección o infección cruzada. 

- El uso de productos caducados puede causar infecciones. 

- Es posible que el uso de productos caducados no alcance el rendimiento previsto, lo que puede provocar lesiones al paciente. 

- El uso de una jeringa inadecuada puede provocar fugas de anestésicos locales. 

- La eliminación incorrecta de la aguja usada puede causar lesiones por inyección de agujas, lo que puede dar lugar a una 

reinfección o infección cruzada. 

- El uso de una aguja con el precinto roto puede causar una infección. 

- El uso sin consultar las instrucciones de uso puede causar lesiones al paciente debido a la omisión de información relacionada 

con la seguridad. 

- Doblar las agujas puede causar su rotura, lo que puede provocar lesiones al paciente. 

 

• Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente 

 

• Nota: Si se produce algún incidente grave en relación con el producto sanitario, notifíquelo al fabricante y/o representante 

autorizado y autoridad competente. 
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